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VISALYS® TEMP 

Innerhalb von 1:00 min nach  
Mischbeginn mit leichtem Druck  
in den Patientenmund einsetzen.

1 2

max. 1:00 min
4

Aushärtegrad intraoral prüfen (oder an  
der Probe auf der Hand, siehe Schritt 3).  
Das Provisorium zwischen 1:40 min und 
3:00 min nach Mischbeginn entnehmen.

1:40 – 

3:00 min
5

3

Ausarbeitung ab ca. 4:00 min nach 
Mischbeginn.

4:00 min
6

Farbe auswählen, Kartusche  
einlegen, Verschluss entfernen, 
neuen Mischer aufsetzen.

Vor der ersten Anwendung etwas 
Material austragen und verwerfen, 
Stoppuhr starten.

Vom Boden aus befüllen, Spitze der 
Mischkanüle im Material belassen.  
Tipp: Erbsengroße Menge auf den 
Handrücken austragen (siehe Schritt 5).
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